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Dotyczy: opinii producenta w zakresie oznaczania MIC kolistyny

System do oznaczania lekowrazliwosci MIDITECH jest modyfikacja standardowej
kolorymetrycznej mikrometody rozcieficzeniowe;.

Do kontroli jakosci oraz do dopuszcezenia danej partii produkeyjnej producent uzywa
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 1 Escherichia coli NCTC 13846
(zalecane przez EUCAST).

Dla dopuszezonych partii produkcyjnych rezultaty osiagniete przy zastosowaniu tych
szczepOw zawsze pozostaja w normie.

Mikrometoda rozcieficzeniowa testowania kolistyny oparta jest migdzy innymi o
koncentraty kationéw wapnia i magnezu. W zwiazku z tym, rezultaty osiagane przez uzytkownika
testu MIDITECH moga zaleze¢ migdzy innymi od jako$ci wykorzystanego medium (bulion MH nie
Jest dostarczany jako czgs¢ zestawu diagnostycznego, producent zleca uzywanie rozcienczacza MH
firmy BIO-RAD Laboratories, USA).
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